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PARECER TECNICO N° 2/2021/SES/SHEMO/DHEMO/GAMB

Em resposta ao despacho N° 865/2021/SES/SCL, SGD: 2021/30559/059120, folha 707, a
area técnica do laboratorio de Hemostasia do Ambulatorlo de Hematologia do Hemocentro
emite o seguinte parecer:

EMPRESA PARECER
PMH-Produtos Folhas: 582 a 677: Parecer desfavoravel para os itens 4, 10 ¢ 12.
Médicos Sobre os itens 10 e 12 do edital, Plasmas deficientes em fator VIII e IX
Hospitalares respectivamente, a area técnica teve dividas e enviou um e-mail

solicitando esclarecimentos- (folha' 708). A empresa respondeu (folha
709) que: “E necessario realizar 2 calibragdes a cada rodada de testes
para os fatores: uma curva de 0,3 a 30% e a curva padrio

Essa orientagdo sobre os referidos kits ndo contempla uma descrigdo
solicitada sobre o equipamento (edital pagina 14, folha 534): “Permitir
curva de calibragdo de cada fator da via intrinseca e extrinseca que
disponibilize no minimo 6 (seis) diluigdes possibilitando a deteccdo de
resultados normais e anormais com alteragdes leves, moderadas e
graves numa Unica curva-padrdo.”

Em relagdo ao item 4, kit para determinagio do Tempo de
Tromboplastina Parcial Ativada TTPA, a desclassificagdo dos itens 10
¢ 12 automaticamente desclassifica o TTPA, pois segundo orientag¢des
do fabricante seria necessario um outro tipo de kit de TTPA como
material auxiliar.

Como se trata de um conjunto integrado de equipamento e reagentes e
por termos que desclassificar os reagentes dos itens 4, 10 e 12
emitimos parecer desfavoravel para o conjunto.

Palmas-TO, 06/05/2021.
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